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] . A KfeZttLfcK RilNDEUL’ETESE ES FELHAS Z N ALAS I TERdLETE 

' - "I ' ■ — 1 ' ' 1 ■ " ■ 

A kAsziilek hiteles szintii As megfelelo modulAcioval ellatott 
ultrarovidhullamu jeleket szolgaltat 25o— looo MHz-es frekven— 
c i at ar to manyb an * 

Mint hit ales szintadA alkalmas vevbkAsziilAkek ArzAkenysAgenek 
meresexo, erositok frekveroiamenetAnek felvAtelAre es AltalA— 
tan a hiteles szirtadoval vAgezheto Altalanos Atviteli mere - 
so.k elvAgzAsere. 

A kAsziilAk nagyfrekvenciAs kimenb jele amplitudA, frekvencia, 
video es impulzusmodulAlhatA, igy a gyakorlatban elAfordulA 
modulAciAs igAnyek a kAsziilAkkel szAleskorben kielAgithetok. 

A kAsziilAk nagy- es kisszintii kimenetet tartalmaz. A nagyszin- 
tu kimenet szolgAl a nagyszintii mArAsek elvegzAsehez, 1 kHz-es ] 
nAgyszogmodulAciAs, amplitudA As f rekvenciamodulAciAs lehetA - j 
sAggel. 

A szokAsosnAl nagyobb kimenoszintje /4 Y EME/ alkalmassA te - ■ 

szi kiilonbozo impedanciamArohidak es egyeb impedanciamerok j 

/ Z-g diagraph/ tAplAlAsAra. Alkalmas ezenkiviil hasitott tApvo- 
nallal val6 impedancia, ill. AllAhullAmarAny merAsAre. Belso 
1 kHz-es r.AgyszogmodulAciAja biztositja, bogy hasitott tapvo- 
nalas mArAseknAl a szokAsos 1 kHz-es szelektiv erositot /YSWR 
METER/ alkalmazni lehessen. 

Antenna sugArzAsi karakterisztika felvAtelAnAl elegendd szin - 
tet szolgAltat ahhoz, hogy a szokAsos ArzAkenysAgii vevdkkel a 
mArAst vegre tudjuk hajtani* A kisszintii kimenetrol video, ill. 
impulzusmodulAlt jeleket vehetiink le. 

A kesziilAk alkalmas cgyidejii amplitudd As frekvenciamodulAlt ; 
jel eidAllitAsAra, aminek segitsAgAvel frekvenciamodulAciAs ve- _• 
vdkAsziilAkek amplitudAelnyomAsa As egyAb jellemzoi konnyen mer-*- 
hetok. 

SzabvAnyos kiilsd video jellel modulAlhato, igy alkalmas tele - 
viziAs kAsziilAkek As berendezAsek teljes vizsgAlatAra. Impul - 
zusmodulAciAs iizemmodtan ilyen rerdszerii tAvkozlAsi berendezA— 
sek vizsgalatAra alkalmas. 
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2. MUKODESIELV 

2.1 A kAszulAk fbbb reszel ' 

A kAsziilAk tombvAzlata az 1. AbrAn, villamos kapcsolAsi rajza 
pedig a 2. AbrAn lAthatA. 

A kAsziilek elektromos felepites szempont;JAb6l a kovetkezfi fobb 
reszekre tagozAdikr 



1. OszcillAtor 

2. ErzAkelo Aramkor 

3. SzabAlyozo erosito, ill. AM erbsitb 

4. NAgyszog erositb 

5. FM modtilAtor 

6. FM erositb 

7. HanggenerAtor /I kHz/ 

8. ModulAtor erbsitb 
9* Video erosito 

•lo. 0szt6 /piszton/ 

11. KoaxiAlis kapcsolA 

12. ModulAtor 

13. SzintmAro /!/ 

14. SzintmAro /2/ 

15. TApegyseg 

A tbmbvAzlaton szAmokkal jelolt ki-, ill. bemenetek a. kovet- 
kezbk: 



16. Nagyszintii kimenet 

17. Kisszintii kimenet 

18. Impulzus bemenet 
19* Video bemenet 

20. FM bemenet 

21. AM bemenet 

22. 1 kHz-es kimenet 



HIGH RF.OTJT /9/ 
LOW RF. OUT /8/ 
KTISE /7/ ' 

VIDEO /5/ 

FM /6/ 

AM /4/ 

1 kc/s SINE /3/ 
MAINS /!/ 



23* HalAzati bemenet 
Ml. ModulAciA As loketmArb miiszer 
M2. Szintmerb miiszer 
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A kdszuldk miikoddse a tombvAzlat /l. Abra/ alapjAn a kovetkezdt | 

A nagyfrekvenciAs jelet koaxiAlis oszcillAtor Allitja eld# A j 

koaxialis oszcillAtor hangolt anod- hangolt kat6d rendszerti* 

A rezonAtor A/4 hosszusAgu rbvidrezArt tApvonal# A frekvencia— 
hangolAs az andd-, ill* katdd-rovidzAr egyideju mozgatAsAval 
tortenik* j 

Az oszcillAtor nagyfrekvenciAs fesziiltsegdt kapacitiv leosztAs 
utan, beepitett fesziiltsegdrzekeld erzdkeli 6s a szabAlyozd erc- 
sitdt Allandd I szinten tart ja. A szabAlyozd erdsitd referenda 
szintjdre szuperponAlt vAltakozd fesziiltseggel lehet az oszcil— 
lAtort amplitddd modulAlni. NAgyszdgmodulAcid AllAsban a beepi- 
tett hanggenerAtor negyszogesitett jele vezdrli a szabAlyozd 
erdsitdt es ez vezdrli az oszci-HAtort 6s eldAllit ja a negyszog- 
modulAlt nagyflrekvenciAs jelet. • . 

Az oszcillAtor rezon6.tor6.ba Apitett kapacitiv elektrddAk a frate- 
VehdAmodulAcijd celjAra szolgAlnak* A frekvenciamodulAtor fo— 
lyAsi-szog va.lpoztat6.ssal miikddd diddAs Aramkor. A frekvenciamo- 
dulAcios erdsitd a belso 1 kHz, ill, kiilso frekvencia fiiggvd - 
nydben vezdrli a modulAtor diddAkat. Az oszcillAtor jelet hatAr- 
frekvencia alatti, kiviilrdl vAltoztathatd osztd osztja le a ki- 
vAnt ertekre. 

Nagyszintii kimenet hasznAlata eseten, a koaxiAlis kapcsold a 
nagyfrekvenciAs jelet a szintmdrd utAn a nagyszintii kimenet 
csatlakozo jAra kapcsolja. A szintet feszultsegmdrd mdri. A szint— 
mero utAn sorbakapcsolt 5o ohm ellenAHAs biztositja a kimenet 
belso ellenAHAsAt . 

Kisszintu kimenet hasznAlata eseten az osztd jelet a koaxiAlis 
kapcsold az amplitudd modulAtorra kapesolja* Az amplitudd modu— 
lAtor, mint foldelt rAcsu szdlessAvu erdsitd miikodik. A kime- 
no szint mdrdse az erdsitd bemenetdre kapcsolt feszultsdgmerd— 
vel tortdnik. ' j 

A modulAcid a rAosban tortenik, rAcsfeszultseg-modulAcid formA-* .... 1 
jAban. A video erdsitdn keresztvil, belsd 1 kHz-es jellel, az A,M 
bemenetrdl 3 Hz - loo kHz-es fciilsd jellel, vagy a VIDEO bemenet- 
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rol 3 Hz — u,5 MHz-es szinuszos jellel raodulAlbatd. 

A video erositobe §pitett_alapszintbelyreAllitok segitsegevel, 
normAl, negativ es pozitiy video As impulzus-modblA.ci6 erbeto 
el. A kimeno nagyfrekvenciAs szint erteke az impulzus tartama 
alatt kozel azonos a normal nagyfrekvenciAs szinttel. 

Beepitett cedvoltmero meri a modulAcios vAltdfesziiltsegeket es 
a modulAciomero miiszer mutatja az amplitudomodulAciAt szAza- 
lekban, ill. a frekvencialoket ertekAt kHz-ben. Belso banggene- 
rator 1 kHz-es jelet szolgAltat a belso nAgyszog, a nagy es 
kisszintii amplitudomodulAcioboz, ill. a belso frekvenciamodu- 
lAcidboz. 

A bAlozati tApegysAg szolgAitatja a tApfesziiltsegeket az egyes 
egysAgek miikodAsebez. Az anodfesziiltseg, valamint az oszcillA— 
tor 6s modulAtor futdfesziiltsege elektronikusan stab-ilizAlt. 

A frekvendiabangolo szerkezet durva bangologombjAval gyors 
frekvenciabangolAst, finom bangolAgomb javal finom frekvencia- 
bangolAst lebet vegezni. 

A frekvenciaskAla ket koriven 525 mm bosszon belyezkedik el, 
bangolAs kozben az egyik skAlArdl a mAsikra valo Attereskor 
a skala kivilAgitAsa dnmiikodoen Atkapcsclodik, igy a bealli- 
tott frekvencia gyorsan es egyertelmiien leolvasbato. 

2.2 A kesziilAk miikodAse 
2.2.1 Az oszcillAtor miikodAse 

A kAsziilAk £6 resze a koaxiAlis rendszerii oszcillator RH7C /VI/ 
tArcsAs triddAval miikddc, rovidzAro dugattyukkal bangolt rend- 
szer. 

’Sfe oszcillAtor felApitAset vAzlatosan az 5« Abra mutatja: 

Az oszcillAtor bangolt anod, bangolt katdd kapcsolAsban 
mukodd|E#«» 

EMQ~ 1175/2 



A rAcs egyenAramulag foldponton van. Az oszcillAtor frekven- 
ciAjAt az anAdrezonAtor hatApozza meg. Hossza j 6 kozelitessel 
az iizemi hullAmhossz negyede* A cs 6 As a csAfoglalat, valamint 
az egyAb elemek Altai /frakvenc iamodulAcor/ bevitt kapacitAsok— 
kal ad rezonanciAtj igy elvileg mindig induktiv jellegu, azaz 
A./ 4 -nAl valamivel rbvidebb. Az anAdtApvonal hullAmellenAHAsa 
Z oa = 29*5 ohm, cAlszeriien ugy vAlasztva, hogy a 

^oa^a 

"*3PT ■ 

hAnyados nagyban kiilonbozzAk az egysAgtol, ami a felsAbb 
/5/4-A.t 5/4-A-/ m 6 dusok megsziintetese miatt sziiksAges. A hAnya- 
dosban szerepel mAg C- a az anAdkori kapacitAs; Z Q ^ a katAdtAp - 
vonal hullAmellenAHAsa /Z oic = 35 » 2 ohm/ es a katodkori ka- 
pacitAs* A kat 6 d tApvonal hossza eltAr az anAd tApvonaltAl a 
berezgAsi feltAtelbAl adAdAan* A katAdkor azonban nem kAnyes 

As hosszAt szAles hatArok kozott vAltoztathatjuk anAlkiil, hogy 
a rezgAs leszakadna* Ennek oka, hogy a katodkdr szAlessAvu , 

mivel a cso katAdrAcs bemenete kb. 1 /s impedanciAval terheli a 

rezgAkort. Ez a tAny mAdot nyujt arra, hogy a jelentkezo felsobb 

/3/4A; 5/4 A./ mAduSokat megszuntessuk a katAd tApvonal elhan- 

golAsAval. A felsAbb mAdueok ugyanis jAval ArzAkenyebbek a.ka— 

tAdtApvonal hooszvaltozAsaira, mint a X/4 mAdus. A kapcsolAs- 

ban szereplA Cl kondenzAtor az an Ad foglalata As az iireg kulso 

kopenye kozott van kikApezve egy korgyurii mentAn. A csA-anAd 

foglalata egy korgyurii mentAn fekszik fel az anAd tapvonaliireg 

vAgAn. A kAt felulet kozott egy csillAmlemez -van elhelyezve, 

amely — a sziiksAges 700-800 pP kapacitAs elArAsAre - mindkAt 

oldalAn fAmgAzblSgtetessel rAvitt fAmrAteggel van ellAtva. 

A C 2 kondenzAtor a katAdtApvonal egyenAramu levAlasztAsAt biz- - 

tositja* Gyakorlati megvalAsitAsa kupos kikepzAsii a cs 6 -katod 

foglalata As a katAd tApvojial belsb ere kozott teflon szigete- 

lAssel. A teflon szigetelAs a csdnAl keletkezo ho miatt sziik- 

s Ages. 
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A megfeleld nagysAgu visszacsa.tolAst &z anddkorbdl a katdd- 
korbe nyuld kapacltiv szondAk valdsitjAk meg* A szondAk a rAcs- 
hoz csatlakozd belsd Ar furatain keresztiil nyulnak At a kat6d- 
korbe. /A katddkor kisebb AtmArdvel az anddkoron beliil be lye z— 
kedik el/* A visszacsatold vAltoztatAsAra a szondAk az andd - 
kor kiilsd kopenyAbe menetesen csatlakoznak As kiviilrdl csavar- 
buzdval Allitbatdk* 

Az oszcillAtorcsd katdd- As fiitAs tApvezetAke a kat6d tApvonal 
csdszerii belsd erAnek kozepAn van kivezetve. Az igy kialakuld 
tApvonal a 02 katdd-kondenzAtorral esetleg rezonancia jelensA— 
get mutatbat a generAtor hangolAsi tartomAnyAn beliil* Ez az 
oszqillAtorban kAros leszakadAsi As frekvencia vetemedAsi je - 
lensAgeket okozbat. Ennek elkeiiilAsere a katdd, ill* fiitAs ki- 
vezetd tApvezetAket mint koax. tApvonalat ferrites sziirdkkel 
kapacitAsszegAnyen sziiroiik. 

Az R2 ellenAHAs a katdd egyenAramu lezArAsAt biztositja, ill. 
az oszcillAtor miikodesAben, mint batArold szerepel, azaz__el6 - 
fesziti a csovet at Atfolyd egyenAram fiiggvAnyAben As igy a 
csovon Atfolyd nagyf re kveno iAs Aram folyAsi szoget befolyAsol- 
ja. Az oszcillAtorcsd egyenfesziiltsegii tAppontjai /anddfesz. 
fiitdfesz./ nagyf re kvencias sziiroegysegekkel vannak ellAtva a 
sugArzAs megakadAlyozAsAra. Ugyanigy sziirdk vannak a frekven- 
ciamodulAcids As ArzAkelo diodAk kivezetAsein is. 

Az oszcillAtor bangolAsa a z andd As a katddtApvonalban mozgd, 
galvanikus rovidzArd dugattyukkal tortAnik. Az anodtApvonal 
kiilsd kopenyAnek bosszanti basitekAn keresztiil az anddkor ban- 
gold dugattyuj a egy f Amlemez kozvetitAsevel osszekottetAsben 
van az oszcillAtor tengelyAvel pArbuzamosan mozgd fogaslAccel. 

A fogaslAcet a finommegbajtd szerkezet kozvetitAsAvel az el&- 
lapon elbelyezett durva As finom bangold gombok segitsAgAvel 
mozgatbatjuk. •: 




A*z anod tApvonal belso eret, ill. a katodkor kiils6 kopenyAt 
kApezo Coo bosszanti basitAkAn keresztul sugAgirAnyu-lemez 
kozvetitAsAvel az anddrovidzAr osszekottetesbbn van a katdd 
tApvonal rovidzArd dugattyujAval. A kAt dugattyu egymAsboz 
kepest elfoglalt belyzete kismArtAkben vAltoztatbato az opti- 
mAlis rezgAsi viazonyok beAllitAsa, ill# a felsbbb /3/^^-stb./ 
mddusok kikiiszobolAse cAljAbdl# EgyAbkAnt a kAt dugattyu egy- 
mAsboz van rogzitve* igy az andd As katodkor bangolAsa egy han- 
golo szervvel tortAnik# A sugar z as meggAtlAsAra a kiilso kopeny 
bosszanti basitAka kAt oldalrdl egy-egy vAkony rugolemezzel van 
lefedve# Ezek rugalmasan bsszenyomodnak As csak ott nyilnak 
szAt, aboL a duggttyut mozgato lemez van. Hogy az.JLtt keletkezd 
res minimAlis sugArzAsu legyen, az anddkor dugattyuja kttlSnle- 
gesen van kikApezve, ugy, bogy az effektiv rovidzAr belye ne 
essAk kozel a rAsbez, ezArt a rovidzArt alkotd rugdkoszoru egy 
szigeteld kozdarab beiktatAsAval kapcsolddik a. dugattyu. to— 
vAbbi f AmrAezAbez. 

A bangold dugattyukat moggatd fogaslAc pArbuzamos futAsAt az 
uregrazonAtorral 6 db golydscsapAgy biztositja* A gglydscsap- 
Agyakat tartd csapok kikApzAsAnSl fogva kotyogAsmentes fogas- 
lAcfutAst lebet beAllitani. 

A fogaslAcet ellenfeszitett fogaskerAkpAr bajtja meg, amelynek 
csapAgyazAsa az liregrezonAtorral szerkezeti egysAget kSpez. 

E fogaskerAk tengelye oldbatd tengelykapcsoldn keresztul Csat- 
lakozik a finommegbajtbmu fotengelydbez. Ugyanezen a tengelyen 
elbelyezett mAsik fogaskerAk a P3 leAgazAsos As a PI potencio- 
metert is megdaMa. 

2 . 2. 2 PinoimBakba.ItAiBU. 

FelApitAss A finommegbajtomu egy aluminium vAzban pormentesen 
felApitett fogaskerAk szekrAny. A fogaskerAk szekrAny eldtt 
lAvd burAban van elbelyezve a AcAlaszerkezet# AcakAlAk meg- 
vilAgitAsAra a ba^tdmii feddlemezAn konnyen levebetd burAban 
ket szofita-izz6 van, amelyek vagylagosan mukodnek As 
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az 6ppen erv6nyes sk$ldt vildgit jdk meg. A kotyogds 6s erc5£t~ 
vitel szempont;)db61 kdnyes tengelyek golydscsapdgyakkal vannak 
elldtva. 

A visszatdresi pontossdg biztositdsdra a f ogaskerekek rugdval 
ellenfeszitett* kett8s bomlokkarekek# 

a/ Finonmiegba.itdmu miikod6se 

A f inommegbajtd vdzlatosan a 6. dbrdn ldtbatd. 

A f in olmaegba 3 1 6mu a fStengelyre' /!/ .rogzitett tengelykapcsoldn 
/2/ keresztiil forgatjja a fog'asl6cet mozgatd fogaskereket. A f3— 
tengelyre /!/ van rogzitve a foskdla /3/ 6s azon csapdgyazva az 
interpoldld skdla /4/ is. A f8tengelyt /!/ az ”5” tengellyel 
kisebb dttdtellel /durvabangolds/, a ’*6” tengellyel nagyobb dt- 
tetelen keresztiil forgatbatjuk /finombangolds/. Az n 5'*.tengelyt 
forgatva a 7, 8, 9 6s lo fogaskerekeken keresztiil, a ”6'* ten - 
gelyt forgatva a 11, 12 6s 13 dorzskerekeken, valamint a 14, 15, 
9 6s lo fogaskerekeken keresztiil forgatjuk a fStengelyt /l/. Az 
,, 5'* jelii tengely forgatdsakor a tengelykapcsold /16/ csuszik 6s 
lekapcsolja. a nagy dttdtelii megbajtd szakaszt. Az ,, 5" tengelyen 
van elhelyezve a 17 6s 18 fogaskerekekbol kik6pzett k6toldali 
v6gdlldsiitkQz6, amely megakaddlyozza, bogy a f inommegba jtdmii az 
oszcilldtort tulfeszitse. 

Az interpoldld skdldt a 19 6s 2o fogasker6kp6r bajtja meg, igy a 
fdskdldval /3/ k6nyszerkapcsolatban van ezdltal a k6t skdla ko- 
zott megcsuszds nem lebets6ges. 

A.f5skdla /3/ indexe vetitett megolddsu, igy 1 leolvasdsndl paral- 
laxis biba nem 16p fe 1. 

2.2*3 Oazoilidtor szintstabilizdldsa 

Az oszcilldtor szintstabilizdtor az oszcilldtor an ddiiregfes ziilt- 
s6g6nek stabilizdldsdra szolgdl. Az iiregfes ziilt s6g stabilizdld- 
sdra azdrt van sziiksdg, bogy frekvenciahango Ids kozben az ureg- 
fes ziilt seg, a frekvenciamoduldtor didddk belyes miikoddse c61jd- 
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b61 All^pcio legyep. 

« ". • -.•. ■' . - i ' *■ 

a/ Fesziilts6g6rz6kel5 . % 

Az anddrezooAtor uregf eszultsegerzekelAse a frekyeociamodula- I 
torral azopos sikbap tortsoik. A 7» abra jelol6sei: 1. FM 
modulAtor, 2. Feszultsegerzekelo, 3» RAcstepgely, 4. Pisztop. 

A feszults6g6rzekel6 6s frekvenciamodulator a rAcstepgslyre 
D9zve szimmetrikusap belyezkedik el* A 8* AbrAp a Ca 6s Gb 
kapacitas a kb. 70° ivbosszusAgu szalagpak a koaxiAlis tap- 
vonal bels6 6s fciilsd 6r kozti kapacitasAt jelenti. 

CSz sziirff kapacitas a CK+FL2 sziirdbe vap beApitve, koaxiAlis 
f el6pit6sii f kozvetleoul di6da utAp pagyfrekvepciAs rovidzArt 
biztosit. A sziiro kimepetep kapott egyepfeszultsAg a leosztott 
uregfeszults6g kb. k6tszeres csucs6rt6ke. 

Az R67 ellepAHAs 6rt6ke batArozza meg az egyenirAnyitd id6Al- 
landdjAt 6s igy amplitudomodulAcid eAet6n a feszults6g6rzekel6 
modulAcids batArfrekvenciAjAt. 

b/ Szietstabilizalo. Aramkor 

A sziptstabilizAld AramkSr elvi kapcsolAsa a 9. AbrAe lAtbatd. 

A feszults6g6rt6kek f =,250 MHz-re voeatkozpak. 

Az oszcillAtor U^ 0 tApfesziilts6g6t a vele sorbakapcsolt E84L 
/V9/ cs6 szabAlyozza. 

Az 6rz6kel6az oszcillAtor U Q ae6duregfeszults6g6t osztja le 
6s egyepirApyitja. Az U r referepdiafesziiltsAggel az 6rz6kelt 
U^jelet az ECC85 /V10/ differepciAl er$sit6 basoolitja ossze 
6s a kiiloebsegaek megfeleloep az E84L /V9/ soros cs6 rAcs— 
fesziilts6g6t szabAlyozza. 

Az oszcillAtor apodiiregf esziilts6g6t az bip 0 tApfesziiltseg szab- 
ja meg. A batArolAst az R1 katddelleoallAs 6s az oszcillAtor 
cs6 U a - U r hatArkarakterisztikAja vegzi. 

Az Allapdd iire^feszultseg biztositAsAboz szilksAges tApfesziilt- 
s Ag f *250-1000 MHz frekvepciatartomAsybao, ^ To = kb. 100-210 V 
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kozott vdlobzik. A szintszabdlyozds eredmenyekdppen a frekven— 
damoduldcio okozta ka^cos amplituddmodulado lecsokken. 

Az oszcil^dtor szintstabilitdst fdleg a referenda jel stabi- 
litasa hatdrozza meg*, amit ketszeresen stabilizd.lt -85 Vlfe— 
szultsegrdl R65* P2Q 6s R64 elemekkel osztunk le dllithato - 
mddon* . 

2*2,4 Oszcillator nagyszintii amnlituddmodulacid . 

Az oszcillator nagyszintii amplitud6 modulacibja a szabdlyozo 
rendszeren keresztiil tort6nik. 

a/ Moduldcio /10» dbra/ 

A moduldld jel a referenciafesziilts6gre szuperpbndlt vdltakozb— . 
fesziiltsdg. A szabdlyzas a referenda egyeh- 6s v§ltakoz6fe~ 
sziiltseg viszonydnak megfelelb modulacio szdzaldku nagyfrekven.- 
cids jelet dllit el6. A szabalyzd kor visszacsatoldsi tdnye- 
z6je eredmenyekeppen a moduldcios torzitda csokken. Az 6rfc6kel6 
diddak nagyszinten 6rz6kelnek, torzitdsuk elbanyagolhat‘6. 

2.2*5 Oszcilldtor ndgyszogmoduldcid 

a/ K6gysz6gmoduldcid A l* dbra/ 

Az oszcilldtor ndgyszogmodulalasa a szabalyzd erbsitbn keresz- 
tiil tortenik. 

Az l^uF /C51/ kondenzator biztositja, ho&y v az „6rz6kel6 utdn 
kapott egyenfeszultsdg a ndgyszogtartao alatti nagyfrekvencids 
csucsfeszultseggel legyen azonos. Mivel ndgyszogsziinetben a 
C51 kondenzdtor bizonyos 6rt6kkel kisiil, ez aivdltozas a diffe- 
rencialerdsitd kimenetdt sziiri. 

A negyszogmoduldcid vez6rl6se ketdiodas / kapudramkoron keresztiil 
tortenik. A hanggenardtor 1 kHz-es jelet. ECC85 csovel miikodd 
Schmitt-t rigger ndgyszSgesit i . A kimen 5 anddf esziilt s eg n 6gy- 
szogtartanban: +250 V, sziinetben: kb. >20 V. 

Ndgyszogtartamban a D33 didda zdr* a D34 didda vezet 6s a 
differencial erdsitd kioendf es ziilt s 6g6t a V9 /E84L/ cs6 rdcsdra 
kapcsolja* ■' ■ y; : x/: 
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A« R61 elletiAllAs arra szolgAl, hogy nagyszogtartamban a - 
D34 dipda vezeteset,biztositsa. . 

Nagyszagsziinetben a Schmitt-trigger -20 V-qa szintje az R61 
ellenallason keresztxil a D33 diodAt vezetova teszi, 
a D34 dioda zAr, a V9 csd racsara -20 V fesziiltsag out, ami 
a V9 csovet 6s igy az oszcillAtort lezarja. 

Mivel a differeDCiAl-erdsitd kimend sziirt egyenfesziiltsage a > 
nagyszogtartam alatti drzAkelt jel as a referenciajel kulonb — 
segatdl fiigg, a nAgyszogtartam alatti nagyfrekvenciAs jel 



szintje stab iliz Alva van. 



b/ Sc hmitt-trigger /12. Abra/ 

A Schmitt-trigger nAgyszogtartam-szunet azonos idejat a P19 
potenciomaterrel lehet beAllitani. 

ModulAcio nalkuli allasban a V7 balcrldali trioda racsa az R14 
ellenallAson keresztiii pozotiv fesziiltsaget kap, igy biztos, 
hogy P19 potenciomater AllAsAtol fiigget lentil a.V7 jobboldali 
tridda le van zArva. 

A nag?/szdgmodulac.i6 allasban az S6 kapcsolo 1 kHz-es jelet 
kapcsol a Schraitt-triggerre . Az RY 3 delfagd megbuz as a C31» 
C32 kondenzAtorokat bekapcsolja. 



2.2.5 PrekvenciamodulAcid 
a/ FrekvenciamodulAtor /13* ss 14. Abra/ 

A kdsztilAkben alkalmazott frekvenciarcodulAtor u.n. kapc.solddid- 
dAs - f rekvenc iamodulAt or elvdn mtikodik. 

A mukoddse roviden a kovetkezd: A frekvenciaraodulAtor mtikoddse 
a kondenzAtor AratnfolyAsi szogeinek veserlesen alapazik. A 13* 
abran lAthato kapcsolAs tulaydonkeppen egy fesztiltsegketsze- 
rezd kapcsolAst mutat. 

Ha a b emend kapc^okpa /l, 2/ vAltakozof esztiltsdg out as az 
R ellenallAs vAgtelen nagy, akkor a kimend kapcsbkon /3,4/ 

- ideAlis diddAkat feltetelezve - a vAltakozdfesziiltseg kdtszeres 
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csucsArtAkenek megfelelo egyenfesziiltseg lep fel. A negypolus- 
♦ - 

ba a beuieno kapcsokon /l, 2/ keresztiil nem folyik be Aram. 

/A folyasi szog- Cr 0 /*. 

Ha az ^ ellenAHAs Art eke 0, a kimeno kapSsokon /3> 4/ 
fellepo fesziiltseg is 0 lesz As a oegypolusba a bemend kap-r. 
csokon /l, 2/ at kap^citiv Aram folyik be. Ekkor ugyanis a 
ket di6da ellentetes polaritAssal parhuzamosan van kotve es 
az Aramot mindket f AlperiAdusban valamelyik Atengedi. /A 
foiyasi szog 560°/. Ebben az esetben tehat a C c jelii konden- 
zAtor parhuzamosan kapcsolodik a bemeno kapcsokhoz /l, 2/. 

Ha a kimeno kapcsokra /3, 4/ olyan fesziiltssget hely9ziink, 
amelynek nagysaga 0 es a vAltakozAfeszultsAg kAtszeres csucs- 
ArtAke koze esik, akkor a negypolusban befolyo Aram folyAsi 
szoga 0° 6s 360° kozott fog vAltozni. A fesziiltsAg ArtAkAtol 
fuggoen a kondenzAtor kapacitAsArtAkAnek bizonyos hAnyada 
pArhuzamosan kapc- olodi'-c a bemend kapcsokhoz /l, 2/. A kimeno 
kapcsokra /3, 4/ adott fesziiltseg nagysAg nak vAltoztatAsAval 
lehet elArni a negypolus lAtszolagos kapaeitAsAnak vAlbozta- 
tAsat. 

Ha a kimeno kapcsokra /3 r 4/ adott fesziiltseg szinuszos, a 
negypolus lAtszolagcs kapacitAsa is ennek iitemeben fog inga- 
dozni. 

Ha a negypolust megfelelden egy oszcillAtor rezgokorehez 
csatlakoztat juk, a modulAld fesziiltseg iitemeben fog vAltozni 
az oszcillAciAs frekvencia. 




A kAsziilek oszcillAtorAban alkalmazott speciAlis frekvenciamo- 
dulAtor kapacitiv os zt on keresztiil csatlakozik az anodiireg- 
rezonAtorhoz. Elektromos kapcso^Asa es mechanikai felApitese 
a fesziiltsAgArzekelovei teljesen azonos. 



FrekvenciamodulAtoi 



rakorlati kivitele a kovetkezo: 



A koaxiAlis oszcillAtor andd tApvonalAban, a pdfezton kicsato- 
lAseal azonos tApvonal sikban kb. 70-80°- os koriv mentAn ket 



vAgAn szigetelten megfogott kAt fAmlemez" iv van elhelyezve. 
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Ebbez a f emfeluletbez csatlakoznak a frekvenciamodulator did- 

dak as andd'ireg kiilSo kopepyen levo furatok&p keresztiil. 

A furatokban meDetes, tefldn tarcsak bi&tositjAk a femlerae;&ek 
szigetelt megfogasdt. A csavarok egyben- kivezetest biztosita- 
nak a diodak fele, mert a dioddk vegei a csavarok megfelelden 
kikdpzett fejeibez vannak rugdsan nekinyomva. A diddakat be- 
fogdfejek tartjbk. 

A befogofejek feldpites szempontoabdl ketfeldk, annak raegfe- 
3el6en, bogy egyikban az a didda belyezkedik el, amelyik koz- 
vetleniil a testpontra van kotve, a masikba pedig az a dioda, 
amely.be z egy nagyfrekvencias sugarzast gdtlo s^uroirlreresztul - 
a modulald nagyfrekvencias jel. ^ 




A 250-1000 MHz frekvenciatartomanyban a frekvericiamodulAtor 
munkapontjat’beAllitd potenciometer optimAlis dptdke frek- 
venciatol fiiggoen valtozik. 

b/ Allando loket biztositisa /15. As 16. abra/ j 
Hangolbabd oszcillatoroknal az allandd nagysagir loket elsresd- 
hez sziikseges modulAld jel ert eke az oszcillator frekvenciaja- 
tol fiigg. Ezert gondoskodni kell arrol, bogy a frekvenciafiigg- 
venyeben megfelelo amplituddju jelet adjunk a modulatorra az 
allandd loket elerese drdekeben. Ennek a f esziiltsdgnek az eld- 
allitdsa a kovetkezdkbppen tortenik: a P3 leAgazasospotencio- 
meternek /15* abra/ ugy allitjuk be.az ellenAllas karakteriszti- 
kajAt, bogy a csuszka As a foldpont kozotti feszultseg erteke 
az elofordulAs fiiggvAnyAben a kivAnt karaKterisztikanak meg- 
feleld ertekii legyen. 

A P3 potenciomdter tengelye fogaskerek AttAtellel kapcsolodik 
az oszcillAtor bangolddugattyuit mozgato tengelybez. A megfe- 
lelo karalcberisztika beAllitdaa a P2, P4, PJj* P6 As P7 piot#n- 
ciometerek segitsegdvel tdrtdnik. A modalald fesziiltsdg karak- 
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terisztikAjAt a f rekvenc iahango lAs ^iiggvAnyAben a 16. Abra 

- * 

szemlAlteti. Mint emlitettiik a iP3 pdt enci dmAter a hangolddugaty- 
tyukat mozgat6 tengellyel fut egyiitt. A rdla nyert fesziiltsAg 
jut az FM erdsiton karesztiil a modulAtor diodAkra. 

Az FM erdsitd White-katddkovetd fokozatbdl All. A fokozat,mint 
impedanciatranszformAtor Allitja eld a sziiksAges teljesitmAnyt. 
az arAnylag kis ellenAllAsu Ab* 95o ohm/ diddaterhelAs reszere. 



2.2*7 FesziiltsAgosztd 

Az energia kicsatolAsa az anddrezonAtor uregAbdl tortenik egy 
kapacitiv, vAltoztathatd csillapitd segitsAgAvel. A kicsatold 
~ az andd tApvonal feszultsAgmaximumAban - a tApvonal tengelyAre 
merdlegesen van elhelyezve. Maximalis kicsatolAsnAl a kapacitiv 
tArcsa sugArirAnyban benyulik az anddrezonAtorba ds megkozeliti 
az elektroncsd rAcsAhoz kapcsolodd belsd vezetdt. Bbben a moz - 
gAsi tartomAnyban a tArcsa mozgAsa As a kicsatolt szint kozott 
bonyolult, nem logaritmikus dsszefiiggAs van. A szintet nem a 
csillapitAs skAlAn, hanem egy kiildn miiszeren olvashat juk le, 
amely - 5o ohm-os lezArAs esetAn- kozvetlendl a kimeneti kap- 
csokon megjelend fesziiltsAget /ME/ mutatja. Ha a tArcsa elhagy- 
ja az andd tApvonal terAt, a piszton csoben mozogva hatArfrek - 
vencia alatti /"out-off”/ csillapitdkAnt miikodik, azaz a tArcsa 
mozgAsa As a csillapitAs kdzott logaritmikus osszefiiggAs van. 

A vAltoztathatd csillapitd /piszton osztd/ a kapacitiv tArcsa- 
tjtAn koaxiAlis tApvonalkAnt van kikApezve. A sugArzAs megakadA- 
lyozAsAra a kulsd kopeny vAkony falu kettds csd. A kAt csorAsz 
mozgatAsakor egymAsba tolddik, ill. szAthuzddik, de a koaxiAlis 
tApvonal belsd ere a legszAlsd AllAsban is ArnyAkolt marad, a 
legkiilsd tartd-csd hosszanti hasitAkAn sugArzAs nem lAp fel. 

A piszton mozgd tApvonalrAszAhez sugArirAnyban elhelyezkedd moz- 
gatd nyelv van erdsitve, amely a kiilsd tartd csd hosszanti ha- 
sitAkAn karesztiil egy golydscsapAgy kozvetitAsAvel kapcsolddik 
a tulajdonkAppeni mozgatd szervhez a hengerfeliiletre felvitt 
AkpAlyAhoz. / 
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Az AkpAljra tingelyAt elforditva azza&. lineArisan VAltozik a 
kapacitiv tArcsa mAlysAge, *azaz 'az AlfcpAlyAval kozos tengelyAn 
16v3' csillapitAs skAla logaritmikus a "eut-^off ** )tApvonal tor— 
vAnyszeriisAge szerint* Az AkpAlya mozgatAsa, ill* a csillapi- 
tAs vAltoztatAsa kiilsd kezeldgombbal tortAnik igen j6 vissza— 
tArAsi pontossAggal, mivei a mozgatA nyelv g o ly 6s c s ap Agy a ru— 
g6san nyomodik az ekpAlyAnak* 



2. 2, 8 KoaxiAlis kapcso'16 

Az oszcillAtorbAl kicsatolt nagyfrekvenciAs jel kAbelen a 
koaxiAlis kapcsolAba jut, A kapcsol6 a jelet vagylagosan a 
nagyszintu kimenetre, vagy az amplitud6 modulAtorba juttatja* 

A kapcsolA bemenete normAl "N" tipusu csatlakozo, Ide csatla- 
kozik a piszton oszt6b61 jovd kAbel. A kAt kimenet kttlonleges 
csatlakozdval van ellAtva, amely kupos megfogA'ssal, igen rovid 
Atmenettel biztositja a csatlakozAst. A kapcsold bemenete a 
•tfjj it tApvonalelAgazAs kbzApsS szArAt alkot ja. Bels3 ere 

kiviilrol forgathatA- tengelykAnt van kikApezve As. az elAgazAs 
helyAn kAt fAlrAszre tagolodik. Az egyik felrAsz szigeteld 
anyag /teflon/ a mAsik fAm. A jobbra As balra mend tApvonal- 
reszek belsd erei rugosan nyomAdnak a kbzAps.8 belso erhez r 
vagy a fAm rAsszel, vagy a szigetelSvel Arintkeznek, Igy a. 
piszton osztobol jovd jel vagy a nagyszintu kimenet mArofejA- 
re, vagy az amplitudA modulAtorba |ut# * 

A kapcsolA tenge ly An, mAg egy pillanatkapcsolA van elhelyez- 
ve, amely vagy a nagyszintu kimeneti mArdfej , vagy a modulAtor 
mArddiAdAjAnak nagyfrekvenoiAs szinttel arAnyos egyenAramu je- 
lAt kapcsolja szintmero muszerre. 



2, 2,9 Nagyfrekvenc iAs szintmAro /17» Abra/ 

A szignAlgenerAtor nagyszintu kimenet At kiilonleges konstrukciA- 
ju mArSfei kApezi, " 

A kapcsolAsi As a gyakorlati kivitel biztositja, bogy a mArdfej 
a hozzAtartozd miiszerrel 5o ohm belsd ellenAHAsu generAt orkAnt 

1175/2, rv; 






- 18 

V ^niikodjek. Ugyanis, ha ’kapcsolt miiszeren* a pisz— 

;ton ut An A1 lit As Aval 1 - a fAfezultsAget AllandA erteken tartjuk, ’ak- 
kor — 5o ohm-os lezArAs esetAn - a kimeneti kapcson is AllandA, , v 
lesz a fesziiltsAg. . 

A kapcsolAs tobb feladatot lAt el egyszerre. Biztositja, hogy a 
generator - a terhelAs szempontjjAbol - 5o ohm-os kimeneti impe- 
danciAval rendelkezzAk, ugyanakkor azt, hogy az oszcillAtor ter- 
helAse nagy mArtSkben ne vAltozzAk, ill. $o ohm-os lezArAsnAl 
az oszcillAtor terhelAse is 5o ohm legyen. 




2.2.1o Amolitudo modulAtor 718. Abra/ 

A kAsziilAk amplitud6 modulAtora RH7C /V5/ t Arcs As triAdAval mii- 
kodd* nagyfrekvenciAsan foldelt rAcsu, rAcsmodulAcios kapcso- 
lAs« 

A csdnek megfelelden koaxiAlis elrendezAsii. 

A modulAtor kimenete /kisszintii kimenet/ a? elolapon normAl 
"N" tip. negativ csat lakoz Aval van ellAtva. Bemenete kozvetle- 
niil a- koaxiAlis kapcsolAhoz csatlakoaik. A bemeneti impedancia* 
ill. a bemeno AllAhullAmarAny beAllitAsAra az L6 induktivitAs 
As az R41 ellenAllAs szolgAl. A bemeno nagyfrekvenciAs szintet 
kdzvetleniil a kat6d tApvonal belso erAhez csatlakoztatott GeDll 
diAda mSri* - 

A dioda miiszere kimend fesziiltsAg szintre van hitelesitve. Ez 
lehetsAges, mivel a kimend fesziiltsAg arAnyos a bemeno fesziilt- 
sAggel. . 

Ezt a. csd frekvenciafiiggetlen meredeksAge As a frekvenciafiigget- 

....■'>>.'5 - . " ■ 

len kimeneti impedanciAja biztositja. , 

A dioda kimend vezetAke nagyfrekvenciAs sziirdvel van ellAtva, a 
nagyfrekvenciAs sugArzAs megakadAlyozasAra* Hasonloan a modu- 
lAtor egyenfesziiltsAgii t Appontjai is nagyf re kvenc iAsan szurve 
vannak. ^ - 

A cs6 rAcsa nagyf rekvenciAsan foldelve van a rAcsfoglalat Altai 
kApezett loo pF-os kondenzAtoron keresztiil. Igy a transzfer ad- 
mitt anciAt zArt Allapotban a csd an6d-kat6d kapacitAsAra kAp - 
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viseli, ami looo MHz-en is min> 22§dB impulzus-elnyomAst biz- 
tosit, NyitA rAcsfeszijiltsAgnAl a ego meredeksAge a transzfipr 
admittancia. Ezt lehet vazArelni a rAcsra vitt modulAlA fe— . 
sziiltsAggel. A modulAlA jel a video erositobol jut a rAcara. 

A rAcssziiro parameters! ugy vannak megvalasztva, hogy a video 
jelek a szurd AteresztA tartomAnyAba essenek*- 

A modulator kimeneti o Ida lan az R4o tarcsaellenAllas biztosit- 
ja a frekvenciafiiggetlen 5o ohm-os generAtor impedanciAt. 

A C25 kondenzAtor az anAdegyenfeszultseg levAlasztAsAra szol— 
gAl. Az L2 fojtA As a CK+PL15 sziiro. az anAdtApfeszults^g-nagy- 
frekvenciAs sziirAsAt biztosit ja. r 

2.2* 11 Video er6sitg~ \ 

Az amplitudA modulAtorban a nagyfrekvenciAs jel modulAlAsa 
rAcsfeszultsAgmodulAciAval tortAnik. 

A video erosito cAlja* bogy a kulsA modulAlA jelet erositse es 
igy szabvAny video jellel tortAno video modulAciAt tegyen lehe- 



a/ ModulaciAs uzemmAdok 

Az amplitudA modulAtor modulAciAs karakterisztikAja a 19.Abran 
lAthatA. Az SI kapcsolA "AM II* EXT”, ”AM II. INT”, ”CW”, va- 
lamint ” vy ” AllAsAban a munkapont Ml pontban van. A kimenS nagy- 
frekvenciAs jel szimmetrikusan modulAlhatA. 

Negativ video modulAoiA esetAn az SI kapcsolA AllAsAban a 
munkapont szintAn Ml pontban van, azonban a negativ video mo- 
dulaciAnak megfeleloen a modulAlA jel pozitiv esuesa alapszint- 
helyreAllitA AramkArrel rogzitve van. /2o. Abra/ • 

Pozitiv video modulAcio esetAn az SI kapcsolA Allasaban a 
munkapont M2 pontban van* a modulAlA jel negativ esuesa van 
rSgzitve* /21. Abra/ Az elofesziiltsAg Art Ake akkora, bogy pozi- 
tiv video modulAciAban a nyugalmi szint kb. lo%~a a normAl 
loo% vivoszintnek /Ml munkapont/. 

Impulzus modulAoiA esetAn az SI kapcsolA ’•-TL” AllAsAban a mun— 
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kapont M3 pontban van, a modulAlo impulzus pozitiv csucsa van 
rogzitve* bogy impulzustartam alatti bagyfrekvenciAs szint azo- 
nos legyen a normal szinttel /22. 4b r a/ 

b/ Video elgerAsito 

A kiilso modulAlA jel erAsitAsAt V4 /D3 a/ csAvel mtikodA szAles- 
sAvu erAsito vAgzi. 

A katAdAram As igy a meredeksAg stabilizAlAsAt az R3o ellenal- 
lAsrAl az R26, R28 ellenAHAsokkal vAgzett egyendramu negativ 
visszacsatolAs vAgzi /23* Abra/. 

A C15 kondenzAt or ArtAke a kisfrekvenciAs torzitatlan alapszint- 
heiyreAllitas mijatt l^uF, Mivel.az.R31 As C12 elemek tetoeme- 
lAst okoznak, a tetoesAs kompenzAciAt 5o Hz-en a Clo kondenzA- 
tor Allltja be* 

A nagyfrekvenciAs menetben a Cp^, ^p2^ ^21 As C22 k'onden- 

zAtorok okoznak erAsitAs csokkenAst. Az anAdkor kompenzAciAjat 
a 24. Abra mutatja. 

Az L3 As -L4 -induktivitAsok sugArzAsvAdelmet szolgAlnak. A nagy- 
frekvenciAs frekvenciamenetet a megvalAsitott ArtAkek nem befo- 
lyAsoljAk. 

A Cll - Llo katAdkompenzAciAval a sAvszAlessAget noveljuk meg. 



2.2.12. CsovoltmArA 

Az amplitudo. mod. % As a frekvencialoket mArAsere csovoltmAro 
van beApitve. ’ _ 

A V2 cso katodcsatolt erositAkAnt dolgozlk, az R? .ka'tAdellenAl- 
lAs kb. azonos munkaponti anAdAram beAllitAsAra szolgAl a ket 
csof Alben. Az egyenirAnyitA Graetz kapcsolAsu As az egyenirA- 
nyitAn AtfolyA vAltakozAArammal arAnyos jel - az R ellenAllds 
kapcsairAl, - vissza van csafcolva a V2 baloldali. triAda rAcsAra. 
A muszer ArzAkenysAgAt az R ellenAllAssal kell beAllitani. Az 
Aram visszacsatolAs raiatt a fokozat belsA ellenAHAsa megno As 
AllandA vAltakozoAramot kAnyszerit a miiszerhidon keresztiil. .. . 
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A rniiszei? skAlalinearitAsa igy meg'ijavul. 









2* 2. 13 TApef 



an6d es fut6feszults6gek. hanggenerAtor 



A k&szulek egyes egysegeit stabilizAlt tApforrAsok lAtjAk. el 
megfelelo fesziiltseggel* A belso modulAciAk megvaldsitAsAra 
Wien hidas hanggenerAtor van beApitve* A tApforrAsok: a hang— 
generAtorral* a negyszogesitd Aramkdrrel /Schmitt trigger/*, 
valamint az oszcillAtor ancdfesziirtsAgAt szolgAltatd szabAlyo— 
z6 erdsitdvel — kozos alvAzra szerelve - alkotjAk a kAsziilAk 
tApegysAgAt, amely a kesziil^k vAzAbAl csavarok eltAvolitAsa 
utAn kihuzhat6. 

a/ +25o V-os anodfesziiltseg tApforrAs /2. Abra/ 

A V12 AteresztS csoves /PL36/ stabilizAtor, szilicium diAdAk- 

kal miikodo Graetz egyeniranyit6t61 kapja tApfeszultsAgAt* 

/415 y/t. megfelelo sziires utAn# . 

A soros csovet szabAlyozA differenciAl erositd ECC85 /Vll/ 

. « 

csdvel' mukodik* EnnAl a megoldAsnAl a referenciafesziiltsAg a 
zAruspont* a differenciAl erosito egyik rAcsa kozvetleniil 
fdldalve van* A differenciAl erdsitd mAsik oldalAn a csS rAcsa 
a szabAlyzo fesziiltseget az R?2, P21 As R76 osztdn keresztul 
kapja. Az oszt6 also potenciAljjAt a 85A2 /V13/ glimm tart ja ' 
rogzitve, amig a fels6 pontja nem kdzvetleniil a 25 o V-ra> ha- 
nem egy oszton /R?4 f R75/ keresztiil magasabb potenciAlra van 
kotve* Az osztdn ugyanis megjelenik a kimenS tApfesziiltsAgvAl- 
tozAs leosztott rAsze es ez az erdsitdn kompenzAl a 25o V-ra 
nAzve* 

b/ Negativ tApforrAs /2c Abra/ 

Negativ tApfesziiltsAget a 15o C2 /VIA/ cs&vel miikodd tApforrAs 
szolgAltatja* Az egyenirAnyitd fokozat szilicium diAdAkkal mii- 
kddd ellenAllasos 3ziiressel ellAtott Graetz-hid* A referenda 

fesziiltseget es a V4 csd eldfesziiltsAgAt a kettSsen stabili— 

|i7 5/zm ^; -v -fe-. . r . 
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nalt 85A2 /V13/ glimm szolgAlja. 



c/ Futifes d ! abilizAtorok 



Az oszdillator /VI/ es modulator /V5/ csoveket fiites stabili- 
zAtorok fiitik. Az Aramkor kapcaolAsa a 26. AbrAn lAthato. 

A VI oszcillAtor csd fiitesAt a TR5 as TR6 tranzisztorokbol 
felspitett Ararakor biztositja. A referenciaf esziilbseget a 
D23 Zener dioda Allitja eld. Mivel a VI csd katodja nem foldel- 
beto, a D23 Zener dioda potenciAlja - az R77 es R80 oszto ellen- 
AllAsok Altai megbatArozott - u.n. lebegd potenci&lon van. 

Mint emitterkovetd kap‘:solAsnak igen jo a stabili^Asa. Fokozza 
a -stabilitAst a D23 Zener diddAval ket’tos stabilizAlt referen- 
cia. Az oszcillAtornAl sziiksAges kis katodkapapitas miatt a fii~ 
tes stabilizator kapacitAsszegany konstrqkcioju. A szerelova- 
zat szigetelo lemezek tartjAk. VAltoAran i oldalon a transzfor- 
mAtor kiilonleges kapacitasszegeny tekercselessel kesziilt. 

A V5 modulator csd futesAt a TR1, TR2 TR3 es TR4 tranziszto- 
rokbol felepitett futes stabilizAtor biztositja. 



2.2.14 



/2. Abra/ 



A kdsziilekben alkalmazott hanggenerAtor a szokasos Wieo-hidas, 
ketcsoves /iketcsd/kapcsolAs. Transforms tor os kimenette.1. ren- 
delkezik es a visszacsatolAs is a transzf ormatorrol tortenik. 
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%elsd amplitude moduladld 



/kiaszintu kimene t/ 

. ModulAcid frekveDciaj 1000 Hz + 3 ,% 

ModulAcida malyaSgt 0 - 80 % 

Modulacios torzitda ’vf v-. : . - . r s. :■ 

)'i /'■ kiaebb mint 5 % 

Szinkron FM 

-A'.. ^g 

ar - 30 % mellett: kiaebb mint 5*10 

Kiilso amplitudd mod u lAcld \ .■ A. A." 

^a ffijraainttt kimenet / *:■ . . ; r : ' 

Clipdulddi^s frekvenciatar- 
tomAnyt '• 30 Hz - 20 kHz’ 

<Modul4ci6s melysegj 0 - 50 .55 900 MHz-ig 

1 : ‘ " 0 - 30 % 900 MHz felett * 

ModulAcids feaz. s z'iika . : kb* 0, 13 V eff/% 

Bemeneti impedancia : min* 2 k©hm // max. 100 pF V 

j£ill r ai' bmpiitwdo modul&cid ‘ 

/kiasz intu k imep e t / "/■' T 
ModulAcids f r e kv en c ia t ar- 

tbmdDys 30. Hz - 100 kHz 

‘ Moduldcids mdlysdgt ^ >,/-'■ A- 80 % 

.^dulacibs fesz*szuksv: /. max. if mV e ff^ 

Semepeti impedaneiat min 2 tohm // max . 100 pF . 

Mbd al ^ibB mdlysdg mAgda '■■ ''".-v A' ^ A A ^ -C/ rA '’'' 7 

/belsd As kiilsd, nagy 4a; . ■ ; . V .. . 

k^sszintii amplitude mbd.: esett&o/r muezeren 0 - 80 % 

: vA ’ A* V’”' r 0 ' A kbxi^ leo^vashat 6 v,- ■; AA A v 

Belgft frbkvgociamoduldcid - ■■ . : . -A A V : —■ r; ' 

: A" H^Q Hz 41 ^3% 

F^ekyeDcdalSketi d; - 100 -kHz 'kSzbtt f olyamatosan 



£5 eset An kisebb 



Modul&cids torzit&si 







Kiils.5 fr^lsvenciamo^uldci^ 
. Modulaui6a^frelv,tart* t 
Frekvencialdkei t 



3o Ha 4 6 q kHa : 

o .W lo^ kHa kozdtt r folya- 
matosan szatsdlyozhatd 
max* 7$ - C 

adn. > 5 iote /A maa^ loa pF; 
fce6pitettiiiUszereir : :-. -^;.v 

kHa As -s - 
- q - loa kHz . ko zott f - 

• leolvashat 6 * 



s8 vldeomoduldcid 



TBemeaeti impedaneiar 
Szlio^da videomodpldciG 
MddgX£ci6s t rektf. tart • i 



3H*:^6*5lJ|Hz 
max. 15 ^ A ++/% 



Modul&ci6s fas a • szUks . t 
Npgativ videomoduldcid 
£;f^a^..^ilks* lo % mar 

azinthazr . / 

*alftttdai iddt 
Pozitiv vtdaomoduldcid 
/z'l^ad^kaairit rr : 

/loo - £ viy^zintlie z/i 
§ Pelfut^ai i^ddr ■ v < 
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"A 1 * tartozekok 

Tip* 1004 Mlozati csatlakozo vezetsk 
csatlakozd dugokkal 

Tip* 1021 Koax* Arnyskolt k&bel, /mikro 9,8/ 
v mindk§t v§g£n "If" csatlakozd dugo 

Tip* 1024 Koax, ArnySkoifc kAbel mindkst 
_ - v§g§n ,, BRC M Qsatlakozd dugo 

Tip* 1085-1 Koax* csatlakozd: dugd , ’BNC M tipus ' 
Tip* 29991 0 9 ram patrorios szoritd RH7C csdhoz 

Tip. 29992 Csapos csSkulcs a racsdrintkezotioz /024/ 
Tip* 29995 Kdtoldalas csapos csSkulcs a keramia 
6s visszacsatolo rudak AllifcAsahoz 
Tip* 29994 CsSkulcs a futSsArintkozohoz /(? 6/ 

Tip* 29995 CsSkulcs a katddkoDdeozator sZerelAsAbez 
Tip* 29996 Csapos csSkulcs az PM iyefc AllitAga&pz ; : „ 
Tip. 29997 Csapos csSkulcs a v idsp-s zuiobo z 
Tip* 2999® VezetS rudak a futAscsatlakozoboz 
Tip* 29999 Csapos csSkulcs a piszton meghajto dobboz 
TipW;^0991 Tok a szerszAmokboz PVC^bfifchegesztve 

Hasznalati utasit&s' 7 V. 



/25P-500 Mz- is/ 

'^l^yagd 





Tip. 1021-S £oax* drpydkolt kdbel /mikro 9,8/ 
egyik vdgdn ”11” csatlakozd dugd 
m&sik v&gdp "SZU 1 * csatlakozd dugd 
m : '-■? /50 ohm/ '• 

Tip. 1083$ 75/50 ohmos pi tag 

egyik veg&p ,< N W csatlakozd dugd 
mdsik vdgdn UHP koax. csatlakozd dugd 



CSOVES 0LVAD6BIZT0SXT6 BETfeTEK 



gdazuldkbepr 220 7-1,25 A /Go 20/5, 2 
^anddfesz. /150 7/ -4Q0 mA /Go 20/5.2 
apddfesz. /MOO V/ -400 mA /Gp 20/5*2 
Szek* kQrbeo /40Y/ - 2 A /Go 20/5,2 
Szek. korbeu /110V/ - 630mA /Go 20/5,2 

"Ag-tayt oz dkt — 220-Y — X-,25 A /Go 20/5* 2 
1X0 ill- 127 V - 2,5 A /Go 20/5,2 
anddf esztilt s. /150 V/-400 mA /Go 20/5,2 
apddfesz . /MOO V/-400 mA /Go 20/5.2 
apek.k8rbep /40 V/ -2 A /Go 20/5,2 
*zefc.k6rbeo /ilO V/-630 mA /Go 20/5,2 



^eizdizzd : V(5 Y/3 W $f 6,2 /Szofita OSBAM/ 
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A;tobbr6tegtt burkolatba csomagolt kesztil6ket a 16d£b61 kl kell 
einelni, ma.jd a ragasztdsok ment6n a kills 3 papirbtirkolatot fel 
kell t6pni, Igy bo zz6£6rbe tov6 le»z a buliAmpapir . doboz,/ aaie*-^ ' 
lyet szinten a ragasztdsok men ten kell felbontani. A k6sziil6k— 
r81 a bulldmpapir dobozbdl tort6nt kiemel6s utAn, a I6gmente - ; 

sen z6ri? mUanyag burkolat is elt£volitbat6 6s a k6szU16k at 
belsd papir borit6sb61 kibonthat6. A krdmozott, v, nikkelezett 
alkatr6szekr81 a parafinpapir veddboritAst legongyolve 6s a.- 
vekony vazel inreteget puba tevtilanyaggal, vattAval letorolve. 
a k6sztll6k ttzemW helyezbetS* ■ .1 -I- 



HA 



a .kAsztilek elftlapjAfc a kezel8sizervekkel 6s csafclakoz6kkal a 
3. 6bra szemlAlteti* A 4* 6bra a k6sztil6k h6.tlap.l4nakegy'r6~ 
sz6t mutates. A kAsTillAk.mechanikus fel6pit6s szempont.l6b61 
b6rom £6 r6szre bonthat6. v ' .'--y; ■ 

Az egyik egys6 a a bocdoaftfe az iiregr e zoaAtorr al f a finombango- 
16 szerelv6nnyel 6s sk£la szerkeze ttel • A plezton megbajtAar 
sal 6s az oszcillAtor^ csdvet bUtd szell8z6 egysdggel egyttttv 
A mAaik egrys6g az eldlap s*erelv6ny az elektronikus 6raakd^ 
roket t art alma z6 szeral^la^al 6s v* zzal, valamlnt a nagyfrek- 
vencias kimene teke t tartalmazd 41 oien 8 fe^ jel» jpodulAtor egy 
s6ggel 6s koar!61ta 

A harmadik egys6g at6oeg7s6galv6za. amelra atabillzAlt.-. 
tApegysegeket- aszintszabAlyoz6 Aramkort, a Sohmitt trigger!? 
6s a bcu^ener6*or€ 6^166^ - 

g6it tartalmazza* /\V‘ J 

Az egyes. egys6gek a aegfeleld csavarok eltAvolitAsa utan sz6t- 
huzbat 6k . Egymdsboz snk p61upu csatlakoz6kkal csatlakoznakV 



Ez az elrendez6s 



jMgkonnyiti az eaetleges lavitAst, 



Az ^ alektronikds AraBUcdrKk nyomtatott 6ramk5ri~megold6ssal 

‘ - •? 1 /:. : ;' v ' ■ if 

A k6sztli6k tervezAsekor nagy gondot forditottunk a nagyfrek -► 
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venci&s s\4|ArzAs megg&t l&s&ra . EzAi*t azrosszes kezelSszAxvek 
sugAxzAsmeittesitve nyulaak ki az elolapon. A kAsziilAk dobozAa 
lav5 szellSzS nyilAsok is sugArzAsmenteaitettek. 



6» KEZELfeSI PTASITiS 
6» 1 UzembehelvezAa ff 

A kAsziilAk iizembehelyezAsAnAl a hAtlaponA.Abra/ leirS takard** 

I erne z eltAvolitAsa utAn ellesSrizsi kell a hAlAzati fesziiltsAg— 
vAlaszbA dug6 /Slo/ AllAsAt. A gyAr a kAszdlAket 22o V fesziilW 
sAgre beAllitva szAllitja. 

JL ilo* ill* 127 V-ra val6 AtkapcsolAs a kAsziilAk h&tlapdAn /4* 
Abra/ lAvS takarAlemez eltAvolitAsa utAn a fesziiltsAgvAlasztS 
dug6 /Slo/ AtdugaszolAsAval lehetsAges. AtkaposolAs utAn a kA- 
szulAkliez meliAkelt 2,5 A-es biztositAt be kell hslyezni az elS- 
lapon /3*Abra/ lAvS. FUSS /PI/ biztosit6tarf?6ba« 
tJzemeltetAsnSl ugyelni kell arra, hogy a doboz hiitSnyilAsai sza- 
badok maradjanak a tulmelegedAs elkeriilAse mialrtr* Hosszabb 
basznAlat utAn a hAtlapon 16yd porsziirSt ki kell a z ere Ini As ki 
kell t isz t itani ,Bert~ az. oszclllAtorcsSvet hiithnszellSz^afendez As 
csove porral eltSnSdhet* Az oszcillAt orcsS hiitAs nAlkiil nem megy 
tdnkre, de a csS hiitAse AlettartalmAnak meghoaszabbitAsa miatt 
kivAnatos. ^^^^ 

fjosszabb dzeni utAo /f Al-egy Av/ dAlszexfc a szellSzSmotoz* szin- 
tercsapAgyait pAr csepp Bronzitol III# tipuau olajj jal megola- 
jozni. A kAsziilAk nagyf refcv encIAs kimenS kapcsai /HIGH RF.OUTPOT 
AaI/(^ osatlakozAk. A kisf rekvenciAs csat- 

^akozAk ^IIG 1 * csatlekozAk. A hAlAzati csatlakozd szabvAnyos 
fSld-ArintkezSs csatlakozS. MAs tipusu csatlekozAk hasznAlata a 
kAsziilAk megrongAlMAsAt okozhatja. - I / 

A^bAldza^i,;: #ab|S^i^b^^^3ZQiA«a : ;.As :: 

. 2o Jelii 8Av3eizS lto kigyullad As 
jalzl az uzemiAllapotot.BekapcsolAs utAnkv*2T perooel as 148- 
kAsleltetd A^aakdr bekapcsolja a kAsziilAk anSdfeszdltsAgAt. Ek- 
kon';;C^ ■ ■/ c -' ; -V 

A kSszillAkat osak vAdfifSldelAsael eilAtott hAlAzati osatlakozA— > 
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A kdvetkezd ianr^rtetjSk sz egyes kezeldszarvek, 

e 1 Slaps zerel vdnyek . da sk434k rendeltetdsdt. A*sz5yegtMln sze- 
repld hi vfk t koztf a i s,z4mok at 3. Abra pozicidszdmaival egyezhek 
meg* \ ^ ' r .- ; ■ : : : ; 

50/60 : - : ■ 

180 VA /!/ Bemeneti csatl akozd a hdldzati 



szolgdl a kdaziiJdkhez meild 
kel t c sat 1 akozd za indr on ke 
reaztUl ^ v /• 

Fdl del G esat lakozd. 



1 kc/s SINE /3/ 



Kimeneti caatlakozda belsd 
1 kHz-ea fpekvencidju han gge- 
nerdtorrdl . Frekvenciamodu- 
Idcida 4a egydb vizsgAlatokhoz 
azinkron jelkdnt, liaszndlhatd*' 
Bemeneti csatl akozd ktilad 
ampl i t uddmodul 4c i da jel caat- 
lakoztat4s4ra. ■ 



VIDEO /5/ 



Bemeneti c sat lakozd kiilad Vi 
deo jel csatlakoztat4s4ra. 



Bemeneti esat! akozd kill ad 
f rekvenc iamoduldp i da jel cast 
lakoztat4e4ra. 



Bemene t i csatlakozb killed im 
pul zuamodui Acids jel csatla - 
koz tat As 4r a • 



Feddlap r amaly 
•1 asztd dngd Wm 



Sh/dbi z t oaitdkok 
gd j • E3 1 ivolftva 



td^dv;v4jn4k^ 
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IOW RF. OUTPUT /y 



HIGH RF. OUTHJT /9/ 






Ogztd Alii t Aa ^12/ 



t--r^ ■ -\r . . 

' ' : ■■ •' '.■' ■ ■' • * 
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A kisszinttt kimenet ..cs&tlajko- 
zd ja. A \oW-HIGH /W kapoeold 
M TOW* f Al^LAsAban szolgAltat 
nagyf rekvenc i As szintet* A 
szintet 5o mV-loo mV kozott .. 
a 13 jelii mtlszerskAla nrutatja, 
olymodon, hogy a beirt-o.,5 V - 
l,o V os^tAsdrtAkek l/lo— ed . 
rAszAt kell figyelembe venni. 
5 o mV alatt a irimend szintet 
a 24’jeltt piros osztdskAla--:-. 
feszttltsdgben, ill. a 26 .leltl 
piros . osztdskAla dBm-ben mu- 
tatja. 

A nagyszintli kimenet csatla - 
kozdja. A LOW-HIGH /S8/ kap- 
csold "HIGH" AllAsAban szol- 
gAltat nagyf rekvenciAs szintet 
A kimend nagyf rekyenel As szin- 
tet a LEVEL /f»7/ kapcsold Al- 
lAsAtdl ftiggden o,5 V - 1,0 v 
kozdtt a 13 4©1U mviszerskAla, 
l,o v - 5.0 v kozStt a 14 
jjeltt milszerskAla, ill. 0,5 V 
alatt a 23 jelii osztdskAla , 
feszttltsdgben 6 s a 26 Jeltt. 
osz toskala dBm-ben mutatja « 

DurvAn a 11 4 e iH gombbal, fi- 
-jjoman a lo jeltt, gombbal to?- 
tdnik a f rekvenc iabangolAs* 



A kimend nagyf rekvenciAs . 

szint yAltoztatAAtoaV;iii* 
leoszt AsAra szolgAl. A 12 . 
yeitt oAitdgdmb f dngat&sAvai.,. 
a kimendszint vAitoztatbatd * 
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AllAsAban az 511 /8*/ kapc3dl6 
"INT" vagy f fiXO? ,r illisAban 
* o*-loo kHz k8z8tt m6ri az FM 
loketet ugy nagy* mint kis— 
szint eset6n* 

FM modulAcid eset6n az AM-FM 
METER /S2/ kapcsold **3o kc/s n 
dllis&^&n az FM /S3/ kapcsold 
, »INT M vagy’EXT’V Alldsdban 
0-3© kHz koZdtt m6ri az FM 18- 
ketet ngy nagy, mint kisszint 
eset6n, 

A frekvencia leolvasdsa 25o - 
-3Qo MHz kSzStt a 18 jeltt fyek- 
venciaskdldn, a 380-I000 MHz 
kdzbtt a 17 delti frekvencia - 
sk&ldn tortdnik, hogy melyik 
skA16n kell leolvasni , azt a 
19 ill, 2o jeltt index 5nmttk<5- 
d8en jelzi* 



Index a 17 6s 18 3*10 
skdlAkhoz /19* 2o/ ' 



A 1? 6s 18 jelti frekvencia - 
sk61a rautat6;ja, Vetltett rend- 
sZertt, HangolAssal onmllkodSen 
Atkapcsolddik* Egyuttal jelzi 
a k6szti!6k bekapcsolt Allapo- 
t At * ~ 
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fredblemez 



TakarAlemez /29/ 






AM % /Ml/ 



LOW-HIGH /S8/ kapcsolb "LOW" £1-. 
lAsdban, a 12 jelii feszttltsAg .-*■ 1 
oszt6 segitsAgAvel a 13 jelil mtt- 
szerskAlAn szinten. a CAL osztis— 
ra kail 



A mdszerek 6s skAlAk befedAsAra 
szolgAl. EltAvolit&sa utAa hozzA— 
f ArhetSvA vAlnak a mutatbs miisze— 
rek Asa^Trekvencia, valamint az 
osztbskAla. 



A frekyenciaskdla lefedAsAre szol- 
gAl, EltAvolitAsa utdn hozzAf Ar-1 
hetbvA vAlik a frekrenciaskAla \ 
As a skAlaszerke z e t javithatbvA 
vAlik, 

UodulAcibs mAlysegmArb mtlszer. 
Ajnplitudd modulAcib mAlysAgmArAs 

a 15 delli miiszerskAlAn tortAnik 

az AM-FM METER /S2/ kapcsolb 

AllAsAban. As a MOD /SI/ kapcsolb. 

"AM I*? AllAsAban, a . miiszerskAla 

o-5o %*k8zott| M AM II," AllAsban 

pedig o-8o % kdzott mAri az ampli- 

tudbmodialAcib mAlysAgAt, 




Akimanb szintet EME-ben mAri, 
jtp OUT /9/ csatlakozV ^ 
kiMAnS szinbd At * a LEVEL kapcsolb 



mOs zerskAla i "5 V" AllAsAban a : 
;l$r- jslUatts zer skAla m&tat^A* 



••• 
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Szinusz video moduldcid An/A A moduli 16 jel hatdsd— • 1 
ra a nagyfrekvencids jel mindkdt irdnyban moduldlb.at6 

Negativ video moduldcid / — A A moduli 16 jel hatdsd— 
ra a kimend nagyfrekvenc Ida szlnt egy irdnyban , csok — 
kend jelleggel vdltozik. A bedpitett alapszinlMielyre* 
dllitd a bemend jel negativ csucsdt rogziti. 

Moduldcid ndlkiil a kimend nagyfrekvencids szint a ”0** 
dlldsnafc; megfeleld alapszinttel kozel azonos* A nagy- 
fnekvenqi^ max. 1,5 V cs-cs bemen8 f esziiltsdg hatdsdrd 

loo 6s IOj£ kozdtt VditOZlk. 

Pozltlv video moduldcld /+/ ♦ A moduldl6 jel hatdsdra 
a kimerid nagyfrekvenc ids szint egyirdnyban , ndvefcvb ;■[ 
jelleggel vdltozik, A bedpitett alapazint-helyredllisw 
t6 a beinend jel ppzitiv csucsdt rdgziti. 

Moduldcld ndlkiil a kimend szint kb# lo%-a a "0 W dl-. 
Idsnak megfeleld alapszintnek . A nagyfrekyencia max. 
L5 V rte , „„ bemend fesztiltsdg Hatdsdra lo ds loo# kS~ 

■ yS^CS .. 

zott vdltozik. :v.V': 

Impulzusmoduldcid / Jj* /* Moduldld jel ndlkiil a kl- 
mend nagyfnefcVeneids szlnt tdbb mint 2o dB: drtdkkel 
kls^b^ a dlldsnak megfeleld alapszinthez kdpest. 
A‘ bedpitett alapszint-helyredllitd a be j Svd negativ 1 
impulzusb rbgziti, igy az impni&us iddtartam alatt a 
kimend nag^jttkvencids szint yo"^ 

^epsziat^ei^ . azonos . "■ "0^ i i*. - VjA '$£$£■ : • 

impulzust a HJISS /?/ esatlakoz 6boz kail ■ ■; 
vazetni#; : ' - £?*■■■ : r ' 



■Mni 

Amplituddmodnldo id mdlysdgmdrda 
ttzemmddban . 

*’0" A moduldcidmdrd naiszer ki van jta 



»W i: X*: da SA* OT 



. . ; . , t. . ■ ' ' 



~ / ;v, '-; r <*« V '? • . ; ■ 
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"EXT* AlUsaiban,- o-3o kHz kojzott* | 

"loo kc/s?* Erekvencialoket meres a MOP. /SI/ kapc sol6 "INT" 

6e TO* AllAsaiban, o-loo kHz kSzStt, 

111/83/ EcekvenciamodulAcid iizemmdd kapqeol6. 

Prekvenciamodul4cI6 eset&r, ugy « nagyszintd, mint 
a kisszintii kimeset jole ffcsfcvenciamodulAlva va»- 

0 A firaJcvenciamoduldcid kl van kapcsolva. 

IBS. Bols6 frekvenciamodulAcId 1 kHz frakvenci&val. 

A frekvancialoket az Wi-DW, /P9/ potencidmdtsrreX 
szabA lyozbatd . 



EXT Kuls6 ftekvenciamodulAcid. A kiilsd jelet az PM /6/ 
csatlakozdhoz kell razetni* A ffcekvencialoket az 
PH-DE7 /P9/ potenaidodterrel szabAlyo zhat6 

/S6/ NdgyszogmodulAcid ttzammdd kapcsold* A kapc sold Al~ 
■ ldsais ^ ;v 'V; ; 7 ■ 



OPP T T" A nAgyszdgmodulAcid kl van kapc solVS. 

ON A kimend nagyfrekvamciAs szint, ugy nagyszintii* 

.V7 mint kisszintii esetben 1 kHz ismdtlddAsi frekvea— 
clAval ndgyszogmodulAlva van . 

XpCD 7*/S7/ NagyfyekyenclAs klaendfaaziiltsdgmdrd miiszer mdrds- 
7- \;; ; ,4 hat At Atkapcsol6ja« Ceak a I/OW— HIGH /S8/ kapc sold 

777% ^HIGH* AllAsAban miaEsillk.- ; ■ 

'Pt-X V EME 

. kozbtt- PesziilteAgpfeA* a 14 m&szarskAlAn 

1-5 T EMg kSzbttv 3^:|; ; JwT-? 

BP.OtJT 79/ csatf- 

7V; koZ6 szolgiltat ja a nagyftakvenciAs kimendszintet*. 

OH/39/ kapcsold szolgAl a kdsziilAk bekapc solAs Ara. A be* 
7 ;% kapc solAskor a frekvanciabangold szerV AllAsAtdl 
7 7 , V7 , : fdggden a 19- ill. 2o“4®l't s&vdelzd lAmpa kigyul- 
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AM % /P10/ Ampl i t ud dm odul Ac i <5 mdlyaAg azabAlyozd potenciomA- '■ 

: ter.. Az amplituddmodulAcid mdlyaAgAt a MOD*. /SI/ 
kapcaold "AM I'* Aa "AM II" AllAaaiban azabAlyozza* 

FM DBF /P9/ . FfrekvericiamodulAc id 18ke t a zab Aly ozd po t enc iomA t er • 
A ffcekvenc ial 8ke t e t az ¥Vt(/S3/ Uzemmdd' kapcaold 
"INT" da "EXT" AllAaaiban azabdlyozza. 

FUSE /FI/ BiztoaitAk /1,25 A/. A kAaziilAk hAzdzati biztoai- 
-V tdja* ^ ■■' 

A kAszftlAk f eazliltaAgvAlaaztd dugdja Aa a tApegyaAg biztoaitdi 
a tApegyaAg hAtoldalAn talAlhatdk. 

Ezekhez a kAaziilAk hAtlapjAn levd takardlemez eltAvolitAsa utAn 
leriet hozzAfArni* 

A tdpegyaAg hAtulnAzete a 4. AbrAn lAthatd, ahol: • 

S10 HAldzati f eazUltaA gvAlaaztd- dugd 
F2 / .A*^ 400 mA 

.• v..— F5 — Andd biztoai*td 400 biA • 



ModulAlatlan hitelea szinttt nagyfrekvenciAs a®!®* * HIGH RF. 
OUTPUT - /9/ caA 1 1 ak oz An kaphotunk , a LOW-HIGH' /Sp/ kapcaold 
"HIGH" AllApAbaiw A MOD. /SI/ kap c aold "Qt* AlIAa Aba kell kap- 
caolni • A 1 8bbi modul Acids kapcaoldt "OFF" ^ ill. "0" AllAaba ' 
kali /S6/ Aa FM . kap caolAk. 

A 17 Aa lQ jeltt akAiAn beallit juk a ki vAnt f nekve nciA t a durva 
/lI7/ ill. f^oat/10/ beAllitd gombbal. '%Aazeh finam be All i- 
tAat : az interpoldld akAla aegitaAgAvel 

I^blV^eukv/hd^ A ffiakAla egy oaztAadboz^ KA^ akAlaoazt Aa 
tart ozik az interpolAld akAliri ‘.Aar- lineAris-ciriterpolAcidt al- ; 
kalmazvttbeAllithatjufcakivint f r ekyenei At ... Ez -s mddazer az on- 
ban l^Abb^. relativ ffekveneia mArAaekre /a AvazAleaaAg me ghat A- , 



alkalmaa^ 



^•:^ekwndia >;^^litAAak^utAtt . a.kijne;i^vaAi^ be .a 12 



ASAa--: A^-' ■•■■■■: A-AA'AA,':: \A:A , A 



■ V _Y . ‘ 'V “Vj*- , ' Vp. < ~. v *f 
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jelu oszt6gofib t a 13 6s 14 jelii miiszerskAla*, ill* a 28 As 25 <•*• 
jeliLosztAskAla segitsAgAvel. A skAlAkop lealvasott szint 4 
/EME/ 5o ohm-os lezArAs eseten ArvAnyes. 

5 0 ohm-os fogyaszt As esetAn ilyenkor a fogyasztAra iutr6 tel- 
iesitmAnyl mV /OidBmA^ A fogyasztA kapcsain fell6p8 fesziilt— 
sAg ilyenkor o» 2236 mV. Referenda szint /o t 4472 V/ felettt 
kimen<5 szint eket a 13 6s 14 jelii unis zerskAlAkon olvashatunk 
le.Ezen szint alatt hitelesitAs utAn a 23, ill. 23 osztAakA- 
lAn leolvasott szintek ArvAnyesek. A hitelesitAs a LEVEL /M2/ 
muszer segitsAgAvel tSrtAnik, ugy* bogy a kimencS osztoval 
/12 deld 0S2t6gon»l>/ o ,4472 V szlntet /CAL jJeizAs/ Aliitunk be, 
a 13 3®lu skAlAn* majd az osztAskAla indexAt a 27 je lu gonib- 
bal a 23 «jelu skAla CAL jelzAsAre Allitjuk. EzutAn az oszt6- 
skAla hiteles As a 23 Aelu skAlAn mV-ban a 25 jeld skAlAn ' 
dBm-ban olvasbatjuK le a.kimend szintet a referenda szint re * 
/o # 44?2 V/ vonatkoztatva. 



6*4 1 kfc-es n6 



odulAlt uzetamod beA llit As a 



A frekvencia 6s kimenSszint beAllitAsa az elozd pontban leirt • 
modon tortAnik. A kixjenA jelet a HIGH RF. OUTPUT /9/ csatlako- 
z6r61 vesszftk le* A beA 11 it As utan a MOB* > jit /S6/ kapcsolAt 
"ON* AllAsba Allitjuk. Az M2 unis z ere n kb. f A 1 . mbs zerkit 6r Ast 
fogunk kapni v mivel a miiszer atlagszintet mutat. 






iizemmAd beA 11 it 
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A kimenAjelet a HIGH HF. OUTPUT /9/ csatlakozArAi vesszdk le» 

A fTelpyeiicia 6a szint beAllitAsa utAn- a MOD. /SI/ kapcsolAt* 
”Aii X IOT!% ill* "AKI EEC” AllAsba kapesoljufc aszerintr* bogy 
belsA 1 kHz-ea modulAciAt, vagy kiilsA modulAciAt kivAnunk-er. 
alkalmazni. A modulAoiAs mAlysAget az AM % /Plb/ potenciAmA- 
t err el a 15 3elii nriiszerskAlAn Allitbatjufcbe az Att-IM METER 1 
/S2/ kapcsolA *55** AlXAsAban. 

A kUlsd modulAld jelet az AM /4/ bemenetrefkapcsoljuk. Ebben 
a modulAoiAs mAdban az oszcillAt or kozvetleniil moduldlva van* 



A n AgyszQgmodulAciAr batAst alan Asa s zinkr,an BM nagy. A modu- 
lAciAs mAlys Ag mar* 5ej&* 9oo MHz fb lott max* 3o?S. A modulAoiAs 
frekvenciameaet jh 1 dB-eo belUl van* A modulAcid-mArAs pontos- 
sAga kb. £ lo%* , ^ v ; :'; ■ 






1^--' ^^': 






v- - : > ’ . t 



A frekvencia beAllitAsa utAn a IOW^HI(Hi//S8/ kapcsolAt M IOW w 
■ ^lIAsfea^kapc soi^ ' ipk RE * OOTPOTT /S/Hkimenetr a osatlafco- 

;; zunkV A klmeadsaiat«b ^i26 dB oszt Assal a. 15 jelii muszerskAlAa 
_ plvashat^uk lej ill. hitelesitAs utAn a 24 vagy 25 ield obz - 
tAskAlAkon. 4 /■ ;:/y. ' ; . 

/ A hitelesitAs itt 4tt A. 13 jo id nriiszerskAla segitsAgAvel tArtA- 
c nik. A 12 jelii oaztAgombbal a 13 ^elii skAlAn CAL szintet Alii-* 

- p4^k be, majjd az osztAekAla indexAt a 27 4 Aid gombbal, a CAL 

jeld skAlAn. ;Ezzel a 24 As 26 ijeld 
^bsztAskAlAk ^iteleae^M kapcsolAt "AM II HKD** vagy: 

"AM I £ EE£"~ AllAsba" fc^espliuk belsA 1 kc/s, vagy kUlsd: aodu«T 
lAoist mpdu 1A16 ^elet az AM /4/ bemenet>- \ 
-■* ra kapo aoldnk * ^ ,\ 

A iaoduiAoiAa iBAlyaAi^ az AM ^ /Plo/ potOnciA^ A15 je- 

v Itt sk&lAs Aliitlale ,ie^ At beAllitbatA max. modalAeiA 8oJS* A m <> - r 
dulAciAs frekvenciau^iw 4 1 dB-en beldl Yen. A modulAoiAmArAs 
^vppntofcsAia^ A v 



4 : y : ‘:S 
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6.8 Video modulAcio beallitAsa -f . 

A frekvenciAt az eldbbiekkel azonos m6don Allitjuk'be. A nagy- 
f rekvenc ids jelet a LOW RF. OUTPUT /8/ csatlakoz6r6l vehetjuk 
le a pOW-HIGH /S8/ kapcscld - "LOW" AllAsAban. A bemen6 modulA - 
16 jelet a VIDEO /5/ . bemenet re adva, a MOD. /SI/ kapcsol6 £1 - 
lAsAtj61 fiiggSen kiilonbozd modulAol6-m6dokat Allithatunk be. 

A MOD. /SI/ kapcsol6 W/ ^ n allAsAban normAl kdtirAnyu modulAcio, 
"-!* AllAsAban negativ modulAcid /a jel maximuma az a laps z in-ten 
van rjogzitve/, '*+" AllAsAban pozitiv modulAcid/ a 3 el minimuma 
kb. I0J6 alapszinten van rSgzitve/ keletkezik. 

A video bemenet 75 ohm-os generAtorhoz ad illesztdst. A kimend 
szint, beAllitAsa a kisszintii AM beAllitAsAval azonos, modulA - 
latlajn Allapotban a MOD. /SI/ kapcsold "a/* AllAsAban tortdnik. 

A video modulAcids frekvenciamenet 3 Hz - 6,5 MHz-ig max. +3 dB, 
5 MHzr-ig max. + 1 dB, 5o Hz-es ndgyszdg tetdesds kb. 2%. A mo- . 
dulAqiAs linear itAs kb. 2%. 

6.9 ImpulzusmodulAlt (izemmAd beAllit Asa 

A kivAnt iizemi frekvenqiAt az eldbbiekkel azonos m6don All it - 
juk be. A MOD. /Si/ kapcsolA JX- AllAsAban a kimend szint a 
LOW RP. OUTPUT /8/ csatXfkozdn a LOW alapszintnek min. 2o dB- 
lel csillapitott ArtAke; ;A modulAld jel /max. 5 T imp/ a kime- 
netet alaps zint ig vezerli r ki.’ A b emend jelet a PULSE /?/ beme- 
netre ke 11 kapcsolfii. A bemenet 5q ohm-os generAtorhoz illesz- 
•kedik. • .. v.' ; ' '■!?" 



6. lo Kettos modulAoid aidAllitAsa 



v ide o- imnu izus; 
modulAci6val 



ibdulAc. 



A nagyfrekvenciAs nullszintet egyszeriien lAthatdvA behetjilk osa- 
cilloszkopos vizsgAlatoknAl, ha a kiszintd video, ill. amplitu— 
ddmodulAcio mellett nAgyszogmodulAcidt alkalmazunk. A video, 
ill. amplitudAmodulAlt iizemmdd eldbbiekben leirt beAllitAsa utAa 














V. r ' i, ' '• \ ^v. w , *> 

"f~' ' 1 isiwiWf»ii ■ 'i" 1 1 1 <«»e 



a to. JIT /S6/ kapcsoldfc "ON** AllAsba Allitjuk. 

Igy az oszcill&feor belsd negyszogmoduldcidjAval a klsszintii 
modyldtorral egyiitt video 6s n6gy szogmodu lAc i6t val6sitottunk 



b/ Kisazlntil amplitud6modulAci6. ill* video moduldold frekven 



ciamoduldcidval 



A IOW BF.OTJTFtfC /8/ osatlakozdn a kisszintii AM, ill. video mo- 
dul6ci6 eldbbi pontok szerinti be&lli^Asar ut£n amplitrud^As I- 
f r ekven c iamoduldlt -Je lei? nyerhetunk a MOD ./SI/ kapcsold "AM it*^ 
6s yv^MBO* AllAsaiban az Bl /S?/ kapcdold "INT” vagy "EXT" Al-I* 
lAseiban. A b emend jelet ugyanazokra si kapcsokra adjuk, mint? j 
egyes modulAcid eset6n. " j . .. 

lA k 6 szdl 6 k alkalmazAs akon a m 6 r 6 sek tukry om 6 r 6 sz 6 n 61 szelektiv 
vevdtr, ill. indikAtort alkalmaznek. IX^enkor az oSzcillAtoar 
east leges harmonikusai a legtdbb esetbsn nan zavarnak. Kiilono- 
“sen k 6 nyes-/ nagy szAlessAvu minAsek os at 6 n c 61 szeriien k 6 sztil 6 k~ 
he z tart oz 6 kk 6 nt adott feldlvagd sziirdk fcdziil a frekvericiitnak 
megfelelS sziirdt a klmenet es a terhel 6 s kdz 6 ikbatni. Igy a 
haxmonikusok ojcozta eset leges m 6 resi hiba kikuszdbd lhetd. 
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